INGRESO DE MUESTRAS XD
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Una preparacion adecuada de la muestra, una correcta 3. El recipiente externo debe tener descrita la

identificacion, manipulacion y condiciones correctas de envio sefial de verticalidad.

hasta su procesamiento, son aspectos indispensables para el 3) Solicitud de ingreso: Es muy importante completar

ingreso al laboratorio. correctamente los datos dado que cualquier error a este nivel

En este sentido, pasamos a detallar algunas recomendaciones: puede repercutir directamente en la veracidad del resultado y
ademads en la eficiencia del procesamiento de las muestras. Por

1) Identificacion de las muestras: Es imprescindible una ello, detallamos las siguientes consideraciones:

identificacion de las muestras para lograr su trazabilidad y » Utilizar el formulario provisto, preferentemente. En caso de no

congruencia con lo establecido en la solicitud de analisis. tenerlo, solicitarlo por mail a

Describir con letra clara y prolija. analisis@laboratoriodediagnosticokm.com

* Asentar los datos con letra clara y prolija.
2) Caracteristicas y condiciones de la muestra: El almacenamiento

hasta su envio y el transporte de las muestras sin las condiciones Si se implementan correctamente las consideraciones
adecuadas, puede alterar las condiciones fisico-quimicas de las anteriormente planteadas podremos lograr una mejora en la
mismas hasta llegar al punto de deteriorarlas. calidad y una mayor eficacia de los servicios brindados.

Por ello destacamos lo siguiente:

* Respetar los Kg y volumenes para evitar rechazos por ser una
muestra insuficiente, que conlleven nuevo pedido de muestra
con la consecuente demora en los tiempos de entrega del
resultado.

* Con el fin de preservar la integridad de las muestras, es
importante utilizar los recipientes adecuados.

* En caso muestras en estado liquido:

1. Utilizar recipientes con tapa a rosca para evitar
un posible derramamiento.
2. Respetar la triple barrera: al recipiente que

contiene la muestra debera estar dentro de una bolsa
cerrada y dentro de ésta alojarlo en un recipiente que
lo proteja, de material resistente.
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Recipiente
ﬁ Bolsa limpia

I Importante

4 No muestrear después de
fertilizar recientemente
No muestrear luego de
dias de lluvia
Usar herramientas limpias
(pala, barrenos)
Mantener consistencia en
la profundidad
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Definir el area:

- Dividir el campo
en zonas
homogéneas
(mismo tipo de
suelo, cultivo,
manejo)

- Cada zona sera
una muestra
compuesta

PROTOCOLO TOMA DE MUESTRA DE SUELO

Determinar
cantidad de
submuestras:

- Tomar entre 10
y 30 submuestras
por zona

- Cuantas mas
submuestras >
mas
representativo el
resultado

Recorrido de
muestreo dentro

del lote: Preparar el punto

- En zig-zag de muestreo:

- Retirar pasto,
rastrojo o
residuos

- En diagonal

- En cuadricula

. - Dejar el suelo
Evitar: limpio en
Bordes y Lugares superficie
atipicos (charcos,
monticulos, sombra,
bebederos, etc.)

Extraer la
submuestra:

- Hacer un pozo

de 15a20cm

-Tomar una Repetir en todo el
ldmina de suelo lote

de 3cmde
espesor

- Colocar en bolsa
limpia
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Mezclary
homogeneizar

ROTULAR LA MUESTRA: Nombre - establecimiento / Lote / Profundidad / Fecha / Geolocalizacion
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